
Kortbruksanvisning



Byt ut fi ltret. Denna lampa aktiveras när enheten har använts i mer än 
2000 timmar.

Tillfällig ljudlarmavstängning. Ljudlarmet kan stängas av i upp till 2 
minuter genom att du trycker på knappen för tillfällig
ljudlarmavstängning.

Övre temperaturgräns, larm för övertemperatur. Enheten kan inte 
styras förrän den har återställts. Om du vill göra detta måste du dra ut 
nätkontakten och sedan sätta i den igen.

Reparation krävs. Enheten kan inte styras förrän den har återställts. 
Om du vill göra detta måste du dra ut nätkontakten och sedan sätta i 
den igen.

Läs användarhandboken.

Försiktighet!

Visuella och ljudliga larm

Säkerhetssymboler för enheten

Använd inte enheten distalt till artäravstängning eller på en patient med 
ischemiska extremiteter.

Slangmunstycket MÅSTE anslutas till ett kompatibelt uppvärmningstäcke 
med forcerad varmluft. I annat fall kan värmeskador uppstå.

Kontrollera patientens temperatur och hudtillstånd minst var femtonde 
minut eller enligt sjukhusets rutiner.
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